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Símbolos de la pantalla digital

Mes/Día

Ritmo sistólico

Ritmo diastólico
Valor del pulso

Símbolo de pilas
bajas

Símbolo de error
Hora/Minuto

Símbolo
inflar/desinflar

Pantalla de lectura de las mediciones

Unidades de presión
arterial

Símbolo de pulso

Valor de memoria



Configuración de la fecha,
hora y niveles
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a.

b.

c.

d. 

Configuración de la fecha y hora
Oprima el botón “MODE” (el “mes” comienza a parpadear)
Oprima el botón "SET" para ajustar y elegir el mes corre-
spondiente (1, 2, 3 ....12)
Oprima el botón “MODE” (la “fecha” comienza a parpadear) 
Oprima el botón "SET" para ajustar y elegir la fecha corre-
spondiente
Oprima el botón “MODE” otra vez (la “hora” comienza a
parpadear) 
Oprima el botón "SET" para ajustar y elegir la hora corre-
spondiente en el formato de 12 horas Se indica “PM” para
las horas después del mediodía y desaparece para las horas
de la mañana. (AM no existe en la pantalla)
Oprima el botón “MODE” otra vez (el “minuto” comienza a
parpadear) 
Oprima el botón SET" para ajustar y elegir el minuto corre-
spondiente (00, 01, 02 ...59)

Después de haber configurado los datos usted regresara
al estado pasivo del modo (Mode) y puede comenzar a
tomar sus medidas apretando el botón START/STOP
(Inicio/Fin)
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Aplicación del manguito

Inserte el enchufe del manguito en la toma 
correspondiente del monitor.
Extienda la pestaña de Velcro de tal forma
que quede plana, con el Velcro hacia usted.
Tire del manguito hacia la izquierda del aro 
de metal para formar una abertura para el 
brazo.
Meta el brazo izquierdo a través del manguito.
La parte inferior del manguito debe quedar
aproximadamente 0.5 pulg. (13 mm) por
arriba del codo. El tubo del manguito
(banda) debe correr por el centro del brazo
hacia la palma levantada
Una vez ajustado correctamente el mangui-
to, alise el Velcro con firmeza sobre el lado
de lo bucles del manguito.
Tire del manguito de tal forma que las oril-
las superior e inferior queden bien ajus-
tadas alrededor del brazo. No apriete tanto
el manguito al punto de sentirse incómodo.
Una vez ajustado correctamente el mangui-
to, alise el Velcro con firmeza sobre el lado
de lo bucles del manguito.
Siéntese en una silla y ponga el brazo sobre
la mesa, de tal forma que el manguito esté
a la misma altura que el corazón.
Relaje el brazo y siéntese con la palma de la
mano hacia arriba.
Verifique que la manguera de aire no esté
doblada en ningún punto.

a.

b.

c.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

j.

k. 
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Medición de la presión
arterial

Una vez el manguito haya sido colocado apropiadamente
siéntese erguido en una silla, con la planta de los pies sobre el
piso y esta listo para tomarse sus medidas. 
Sosteniendo la balbula de inflación en su
mano presione el botón START/STOP para 
encenderlo y nuevamente START/STOP para 
inflarlo, el "       " icono aparecerá.  Esto le esta
indicando que suelte el aire atrapado en el
manguito y que apreté la perilla del escape de
aire por debajo de la balbula  para soltarlo.

aparecerá y 4 señales sonorás sonaran
si el aire no se saca antes de bombear. El puño
debe ser desinflado completamente.
Cuando el "     " icono comience a parpadear bombee la balbu-
la. Esta comenzara a inflar el manguito y sentirá el manguito
apretado.
El manguito no debe de inflarse hasta el punto de inconformi-
dad, si esto ocurriese el manguito esta demasiado apretado.
Apreté la perilla del escape de aire para soltar el aire atrapado
y presione el botón START/STOP para detener la medida.
Envuelva nuevamente el manguito y deje mas espacio entre su
brazo y el manguito.
Continué apretando la balbula hasta que escuche un sonido.
Esta es la señal para no seguir apretando y el "      " icono apare-
cerá en su pantalla, siéntese quieto y calladamente al tomarse
su medida. Un destellante "      " aparecerá mientras su medi-
da es tomada y el símbolo de la balbula se detendrá.  (No infle
el monitor arriba de 240 mmHg)

a.

b.

*

c.

d.

e.

SYS.
mmHg

PULSE
/MIN.

DIA.
mmHg

START

STOP
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Medición de la presión
arterial

.Cuando su monitor determine su presión
sanguínea los números aparecerán e irán
cambiando en la pantalla hasta que su
medida sea completada.
Cuando su medida sea completada el
"       " icono aparecera.  Esta es la señal
para desinflar el manguito y apretar la
perilla del escape de aire para sacar el
aire acomulado.
El procedimiento tomara menos de un
minuto y una vez las medidas sean com-
pletadas, su presión sanguínea y el valor
de su pulso serán demostrados.  El moni-
tor se apagara automáticamente después
de 1 minuto de haber completado su lec-
tura.

*Si el símbolo de la balbula comienza a destellar en la 
pantalla mientras se toma su medida, esto indica que el 
manguito requiere de mas aire y usted debe de continuar 
inflando hasta que el destello del símbolo de la balbula se 
detenga.

Deflation

Inflation

f.

g.

h.
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Almacenamiento, consulta y eliminación
de los datos de las mediciones

Almacenando Datos
Después de cada lectura las medidas sistolias y diastolicas,
el valor del pulso y el tiempo y dia seran automáticamente
guardadas. 
* La memoria guarda hasta 99 medidas.  Si hay mas de 99

medidas, la memoria automáticamente ira borrando los
datos mas viejos.

Buscando Datos
a. Presione el botón MODE para obtener las medidas ya

guardadas. 
* Nada aparecerá si no hay medidas guardadas.
* Si hay datos en la memoria, la primera lectura

será el average de las lecturas en la memoria
(presión sistólica y sistólica y valor del pulso)

b. presione el botón “Memory” una vez mas y las
ultimas medidas guardadas aparecerán con su respectivo
tiempo y día.

c. Presione el botón “Memory” para leer el próximo grupo de
medidas guardadas.  Los datos mostrados son de las
medidas mas recientes y continúa hacia atrás hasta la
lectura más vieja.
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Memoria-99 Lecturas

Cuando se toma una medida, el monitor automáticamente lo
guardara en el espacio numero uno. Cada que continué
tomándose la presión, el monitor empujara la medida anterior
un espacio hacia atrás. En otras palabras, el valor del espacio
uno, siempre será la mas reciente medida de la presión
sanguínea tomada en el momento.

Borrando datos
a. Presione el botón “MEMORY” en el modo de memoria.
b. Presione y sostenga el botón “MODE” y presione el botón

“SET” al mismo tiempo y todas las medidas serán borradas.
* Para confirmar que los datos han sido borrados, presione el

botón “MEMORY” y ningún dato aparecerá.

Almacenamiento, consulta y eliminación
de los datos de las mediciones



Utilice el manguito sólo de la manera indicada y tenga cuida-
do de que no retorcerlo. No infle el manguito cuando no lo
tenga sobre el brazo.
No intente desarmar ni cambiar ninguna pieza del monitor ni
del manguito.
Manipule el monitor con cuidado; no lo deje caer y protéjalo
contra los impactos fuertes.

Para prevenir desperfectos
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Cuidado del monitor de
presión arterial

Remover las pilas
Si remueve las pilas no perderá los datos almacenados. Tendrá que volver
a configurar la hora, la fecha y el día una vez restablecida las pilas, pero los
datos en la zona de la  memoria no se perderán.
Tire las pilas de acuerdo a las leyes aplicables localmente.
Use un paño húmedo para limpiar el monitor y séquelo inmediatamente
con un paño seco.
El manguito se debe limpiar únicamente con un paño seco.
No use productos de limpieza concentrados.
Si no va a usar la unidad por mucho tiempo lo mejor es quitarle las pilas.

Mantenimiento

Siempre guarde la unidad en el estuche de transporte
después de usarla.
No guarde el monitor bajo la luz solar directa, en lugares de
alta temperatura ni en lugares húmedos o con mucho polvo.
No guarde la unidad en temperaturas extremadamente bajas
(menos de -20 °C) o altas (más de 70 °C).

Almacenamiento
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Cuidado del monitor de
presión arterial

El manguito de tamaño regular es apropiado únicamente para brazos de
personas adultas de 9 pulg. (228 mm) a 13 pulg. (330 mm).
No debe usar el dispositivo si tiene alguna lesión en el brazo.
Si el manguito continúa inflándose sin parar, quíteselo de inmediato.
No desarme ni modifique el dispositivo de ninguna manera. Eso podría
resultar en lecturas imprecisas y anulará la garantía del dispositivo.
No use el manguito en ninguna parte del cuerpo que no sea el brazo.
Mantenga fuera del alcance de los niños.
No use su monitor para diagnosticar o tratar cualquier problema de salud
o molestar, o prescribirse ningún tipo de medicación. Consulte con su
Medico acerca ce su salud o condición.

Advertencias

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites corre-
spondientes a un dispositivo digital Clase B, conforme a la Sección 15 de las nor-
mas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable
contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo
genera, utiliza y puede irradiar energía con radiofrecuencia y, en caso de que no se
lo instale y utilice conforme a las instrucciones, podría ocasionar interferencia per-
judicial en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se
vaya a producir interferencia en una instalación particular. Si este equipo ocasion-
ara interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo cual puede
determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corre-
gir la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas: 
--Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
--Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
--Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conec-

tado el receptor.
--Consulte al representante o a un técnico de radio/TV con experiencia para obten-

er ayuda.
Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por la
parte responsable del cumplimiento podrÌan dejar sin efecto la autoridad del
usuario para operar el equipo.

Avisos importantes
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Error/Símbolo      ¿Qué significa?       Cómo resolverlo

Problemas y soluciones
posibles

El monitor puede
haberse inflado sin tener
el manguito puesto en el
brazo O posiblemente el
manguito no esté bien
colocado sobre el brazo.

Consulte la página 17
(Aplicación del mangui-
to).

Es posible que se haya
movido o que haya
hablado durante el pro-
ceso de medición.

Posiblemente lo haya
sobresaltado un ruido o
vibración durante la
medición.

El tubo del manguito
podría estar doblado O
posiblemente se haya
movido mientras se
inflaba el manguito.

Consulte las páginas 10
y 11 (Información
importante que debe
saber antes de usar la
unidad).

Recuerde que es impor-
tante no moverse ni
hablar ya que eso
puede aumentar el
valor de la medición.
Recuerde que debe
estar en un lugar tran-
quilo y cómodo cuando
se tome la presión.

El monitor ha sido infla-
do arriba de 300 mmHg.

Desinfle el monitor
apretando la perilla del
escape de aire.

un continuo
sonido sonoro se
escuchara

Todo el aire no se ha
sacado del puño, si no
se desinfla completa-
mente.
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Problemas y soluciones
posibles

Error/Símbolo      ¿Qué significa?       Cómo resolverlo
Las pilas están ago-
tadas.

Posiblemente el man-
guito no esté bien alin-
eado.

El circuito electrónico
está bloqueado.

El valor de la
presión arterial
parece demasia-
do alto o demasi-
ado bajo.

Repóngalas con una
pila nueva tipo CR2032

Consulte la página 17
(Aplicación del mangui-
to).

Saque las pilas y vuel-
va a instalarlas y luego
intente medirse la
presión otra vez.

No puede medirse
la presión después
de que aparece un
símbolo de error.

Posiblemente el man-
guito no esté bien
puesto.

Consulte la página
17(Aplicación del man-
guito).

Por favor, llame al servi-
cio al cliente para asis-
tencia.

EP (problema
electrónico) puede ser
causado por desajuste
de calibración o prob-
lemas de memoria.
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Garantía limitada por 5 años

Se garantiza por 5 (cinco) años a partir de la fecha de compra original que este Monitor
de Presión Arterial está libre de defectos tanto en materiales como en mano de obra
bajo condiciones de uso doméstico normal. En caso de que haya defectos en los mate-
riales o la mano de obra durante el uso doméstico normal, Samsung America, Inc.
("Samsung America") reparará o reemplazará, a su criterio, el monitor, incluida la
muñequera, por un modelo idéntico o similar, sin costo alguno (a excepción de los cos-
tos de envío, que correrán por su cuenta) durante un período de 5 (cinco) años a partir
de la fecha de compra. Este producto es para uso doméstico únicamente y no está
diseñado para usos comerciales o clínicos. Esta garantía se extiende únicamente al
comprador original. Para ejercer la garantía es necesario presentar el recibo de compra
o algún otro comprobante de compra original. El período de garantía para cualquier
reemplazo o producto reparado bajo esta garantía corresponderá al plazo que aún no
ha vencido del período de la garantía válida para el producto original.
Esta garantía se aplica únicamente a fallas debidas a defectos en los materiales o la
mano de obra que ocurrieran durante el uso normal. No cubre el desgaste normal del
producto. Esta garantía no es válida si: se ha retirado la carcasa del producto, si se ha
retirado la etiqueta, el logotipo o el número de serie del producto, o si el producto no
funciona adecuadamente debido a un accidente, uso indebido, abuso, negligencia,
manipulación inadecuada, uso incorrecto, baterías defectuosas, ajustes, configuración,
instalación defectuosa, mantenimiento incorrecto, alteración, ajuste inadecuado de
controles, modificación, aumentos de tensión eléctrica, uso comercial o clínico del pro-
ducto, reparaciones inadecuadas o incorrectas o actos de fuerza mayor que estén fuera
del control del fabricante o de Samsung America.
La garantía y los resarcimientos aquí establecidos son de carácter exclusivo y reem-
plazan a todas las demás garantías expresas o implícitas, y, a menos que aquí se
declare lo contrario, cualquier declaración o afirmación realizada por cualquier otra per-
sona o institución no es válida. NI EL FABRICANTE, SAMSUNG AMERICA, NI SUS FIL-
IALES SERÁN RESPONSABLES POR NINGUNA PÉRDIDA, INCONVENIENTE, DAÑO O
PERJUICIO, INCLUIDOS LOS DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O INDI-
RECTOS QUE RESULTEN DEL USO, USO INCORRECTO, FALTA DE ATENCIÓN A
CUALQUIER ADVERTENCIA, RENUNCIA DE RESPONSABILIDADES O INSTRUCCIÓN,
O INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, YA SEA QUE SURJAN DE CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. 
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TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS
GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, SE LIMITAN AL PERÍODO DE GARANTÍA
CORRESPONDIENTE ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. El fabricante y Samsung
America no asumen ninguna responsabilidad por daños, perjuicios o multas que
resulten de un uso inadecuado de este producto o debido a un modo o lugar de
uso distinto a aquel para el cual fue diseñado, o debido a la falta de atención a
cualquier advertencia, renuncia de responsabilidades o instrucción, o si
remueve la etiqueta de seguridad en la unidad. 
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o
directos, ni limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que
es posible que las exclusiones o las limitaciones anteriores no sean válidas en
su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que
usted también goce de otros derechos, que pueden variar de un estado a otro.
Si su producto resultara defectuoso durante el período de esta garantía,
devuélvalo en su embalaje original con el porte prepagado a:

SAMSUNG AMERICA, INC.
c/o Healthy Living Division 

105 Challenger Road, 6th Floor 
Ridgefield Park, NJ 07660
Attn: Customer Service

Incluya $11,95 para gastos de envío y seguro dentro de Estados Unidos conti-
nental (CHEQUE O GIRO POSTAL ÚNICAMENTE, NO REEMBOLSABLE). Si usted
no es el comprador original de la unidad con comprobante de compra,
o si su garantía ya está vencida, el precio de la reparación o del reem-
plazo del producto puede variar. Lamentablemente no podemos hacer
envíos a casillas postales ni fuera de EE.UU. El tiempo de entrega es de 6 a 8
semanas. 
Incluya junto con su monitor una carta indicando: su nombre, domicilio, número
de teléfono durante el día, descripción detallada del problema, copia del recibo
fechado emitido por la caja registradora o algún otro comprobante de compra.
Esta garantía es válida únicamente para los productos comprados en EE.UU.
Para productos comprados en EE.UU. pero usados en el exterior, esta garantía
cubre solamente los servicios de garantía dentro de EE.UU. (y no incluye el envío
fuera de EE.UU.). 

Garantía limitada por 5 años
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Especificaciones

Modelo BHM-1008
Monitor Monitor de presión arterial con Inflado 

Manual
Método de medición Oscilométrico
Pantalla Pantalla digital de cristal líquido
Margen de medición Presión: 0 ~ 300 mmHg

Pulso: 40 ~ 199 latidos/minuto
Exactitud Presión: margen de ± 3 mmHg

Pulso: margen de ± 5%
Memoria Almacena 99 mediciones
Apagado automático Aproximadamente 1 minuto después de 

completar la medición
Tipo de pilas Una 3V CR2032
Duración de las pilas Aproximadamente 180 medidas de 

(una vez al día)
Temperatura de Temperatura: -4 °F (-20 °C) ~ 158 °F (70 °C)
almacenamiento Humedad relativa: 90% R.H.
Temperatura de Temperatura: 50 °F (10 °C) ~ 104 °F (40 °C)
funcionamiento Humedad relativa: 15 ~90 % R.H.
Dimensiones (aprox.) Monitor: 6 13/16 pulg. (184 mm) (L) x  

4.375 pulg. (111 mm) (A) x 3.9375 pulg.  
(100 mm) (H)  
Manguito regular: para brazos de 9 pulg.  
(228) ~ 13 pulg. (330 mm) de circunferencia

Peso (aprox.) 3.53 oz. (pilas incluidas)
Para fines de mejora, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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Advertencia

Importante/Precaución/Atención!
Lea las instrucciones de funcionamiento.

Lea el manual de usuario antes de utilizar.

Clasificación:
- Equipo con alimentación interna
- Pieza aplicada tipo-BF
- IPX0
- No adecuado para utilizar en presencia de una 

mezcla anestésica con aire, oxígeno u óxido nitroso
- Operación continua con una carga de poca duración

Para evitar resultados incorrectos, causados por inter-
ferencias electromagnéticas con equipos electrónicos,
no use este aparato cerca de un móvil o microondas.

Deseche los productos usados según las normativas de
reciclado locales.
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Fecha             Hora               Sistólica/Diastólica           Pulso
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Fecha             Hora               Sistólica/Diastólica           Pulso
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Fecha             Hora               Sistólica/Diastólica           Pulso
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